Medizinische Geratherm Medical AG
Fliissigkeitsglasthermometer

Geratherm® classic Made in Germany C€ o197
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Umhiillungs-

Thermometergeféf Messkapillare  Temperaturskala rohr
(Fiihler)

DATEN

Mindestmessbereich: 35 5 °C bis 42,0 °C
Aufiésung:
Messgenauigkeit: +0 1°C/-0,15°C
Betriebsbedingungen: Temperatur: -15 °C bis 42 °C
(Es ist nur die Messung von Temperaturen méglich, die iiber der Umgebungstemperatur liegen!)
Lagerbedingungen: Temperatur -15°Cbhis42°C

1gszweck: i mometer zur der Kol
Analog i { mit Gali
Eigenschaft: Die Herstellung und Priifung der Thermometer erfolgt gemaR der Forderungen
Qualitétsgarantie: o der EU-Richtlinie 93/42/EWG uber Medizinprodukte
o der EN 12470-1 - Medi: , Teil 1: Mit i Fliissigkeit gefillite Glasthermometer
mit Maximumvorrichtung. Geratherm ist zemfzwen nach Richtlinie 93/42/EWG und DIN EN ISO 13485 und
berechtigt zur Anbril der K ung C€0197 Stelle TUV Rheinland LGA Products GmbH).

GALINSTAN - EINE NEUE UNGIFTIGE MESSFLUSSIGKEIT - UMWELTFREUNDLICH
Das q i Geratherm classic, wurde von der Geratherm Medical AG entwickelt und enthlt ein patentiertes
Fliissigmetall aus GaHmm, Indium und Zinn - genannt Galinstan. Galinstan ist absolut ungiftig und umweltfreundlich.

A VORSICHTSMASSNAHMEN

. Thermometer nicht fallen lassen und keinem starken StoR aussetzen.

. Die Thermometerspitze nicht biegen oder darauf beien.

. AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

. Thermometer mit beschédigter Glashiille diirfen nicht mehr verwendet werden (Verletzungsgefahr).

. HINWEIS: Bei Kindern sollte wahrend der gesamten Anwendung ein Erwachsener zugegen sein.

. Die Messfliissigkeit Galinstan darf nicht mit Edel- oder Leichtmetallen in Kontakt gebracht werden,

da Galinstan mit diesen Metallen reagiert

Wahren Sie bitte bei der Messung die notwendige Sorgfalt, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

. Die Benutzung des Thermometers ist kein Ersatz fiir einen Arztbesuch. Anhaltendes Fieber,
besonders bei Kindern, muss &rztlich behandelt werden.
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ANWENDUNG

. Vor dem Messvorgang ist zu priifen, ob sich die Flissigkeitsséule mindestens unterhalb von 36 °C befindet.

. Reinigen Sie das Glasthermometers vor und nach dem Gebrauch. Bitte beachten Sie dazu unten genannte ,Hinweise zur Reinigung".

. Positionieren Sie das Thermometer am Korper entsprechend der Art der Messung (axillar, rektal, oral).

. Nach mindestens 4 Minuten hat das Fieber die Korper Die i it in der

des Tt zeigt die Kol auf der Te an.

Die Ablesung der Temperatur kann durch Ielchtes H\n und Herdrehen des Thermometers er\elchten werden.

Nach der Messung ist die igeflissigkeit wieder unter mi 36 °C z ihren. Dazu ist das Thermometer so weit
wie maglich am oberen Ende zu erfassen und mit mindestens 15 bis 20 schnellen Bewegungen aus dem Handgelenk zu schiitteln
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HINWEIS: Das Thermometer immer vor und nach dem Gebrauch desinfizieren.
In der Klinik ist die Desi von Personal dt i

ZUVERLASSIGE METHODEN DER TEMPERATURMESSUNG

ORAL - Messzeit: min. 4 Minuten, Normaltemperatur: ca. 37 °C

Die orale Messung wird von den Arzten bevorzugt. Sie liefert schnell genaue Ergebnisse. Das ThermometergefaR (Fiihler) wird links oder
rechts der Zungenwurzel in einer der beiden Wérmetaschen platziert.

REKTAL - Messzeit: min. 4 Minuten, Normaltemperatur: ca. 37,6 °C

Die rektale Messung wird bevorzugt bei Kindern angewendet. Das Thermometergefaf (Fiihler) wird dabei in den After eingefiihrt (ca. 2 cm),
wobei auf das Ende des GefaRes etwas Hautcreme oder Babydl aufgebracht werden kann. Sie konnen eine Schutzhiille fiir das
Thermometer verwenden. Stecken Sie das Tl in diese iille. Reiben Sie die ille fiir den Uihler mit einem
wasserldslichen Gel ein, um das Einfiihren zu erleichtern. Verwenden Sie keine Rohvaseline. Fihren Sie die Spitze des Messfiihlers nicht
weiter als 2 cm in das Rektum ein.

A STOPPEN Sie, falls Sie irgendeinen Widerstand spiiren.

AXILLAR- Messzeit: min. 4 Minuten, Normaltemperatur: ca. 36,7 °C
Die axillare Messmethode liefert nicht so genaue Messwerte wie die orale und rektale Messung. Reiben Sie die Achselhdhle mit einem
trockenen Tuch ab. Das ThermometergefaR wird in der Achselhohle platziert und der Arm dabei fest an den Oberkérper gedriickt.

HINWEISE ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION

Das Fieber besitzt eine h isch dichte, hygienische Glashille und ist uneingeschrénkt desinfizierbar.

A Die Temperatur der Reinigungs- und Desinfektionsd darf 42 °C nicht Ui i Die Re g des Glasthermometers vor und
nach dem Gebrauch kann mit kaltem Seifenwasser erfolgen. Desinfizieren Sie das Thermometer mlt elnem Wattebausch oder einem
Léppchen, die mit Alkohol getrénkt sind oder tauchen Sie das T in eine Desinfektionsldsung ein (Einwirkungs- bzw. Eintauchzeit
entsprechend den Angaben des Desil Bei Bruch des Tt kann die ausg Flussigkeit mittels eines
mit Pinsels, 0 oder 1s entfernt werden. Die Reste kénnen im Hausmiill entsorgt werden.
GEWAHRLEISTUNG

Auf dieses Thermometer wird bei normaler Anwendung unbegrenzte Garantie auf Funktion und Messgenauigkeit (mit Ausnahme von Bruch
des Glases) seitens des Herstellers gewahrt. Durch aRen Umgan Schéaden an lhrem Thermometer unterliegen

nicht der Gewahrleistung. Eine wiederkehrende messtechnische Kontrolle ist nicht erforderlich!

SYMBOLINDEX
Gebrauchsanweisung beachten e Temperaturbegrenzung:
e zwischen -15 °C und +42 °C lagern
ﬁ Achtung Trocken aufbewahren

Chargenbezeichnung (mm/yyyy; Monat/Jahr)
auf der Ruickseite des Umhiillungsrohrs
ohne LOT- Symbol mittels Laser aufgebracht

Hersteller

Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben

Menge
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